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TEST KIT CLOR LLIURE/TOTAL I PH AIGÜES POTABLES 
 
Referència: NUT0007 
 
Model: FTK 102 
 
Especificacions: 
 

Escala clor 0,1-0,3-0,6-1,0-1,5-2,0-3,0 ppm (mg/l) 
Escala ph 6,8-7,0-7,2-7,4-7,6-7,8-8,2 unitats de ph 
Mètode Colorimetria amb comparador visual 

 
FTK 102 es subministra amb: 
 

• 20 pastilles DPD1 Rapid 
• 20 pastilles DPD3 Rapid 
• 20 pastilles Phenol Red 
• 1 comparador visual 
• 1 instruccions 

 
Instruccions d’ús: 
 
Anàlisis de clor lliure, combinat i total 
1. Esbandir i omplir la cubeta corresponent al clor del comparador fins la 

marca amb l’aigua a analitzar 
2. Afegir 1 pastilla DPD1. Tapar i barrejar 
3. Comparar el color obtingut amb els colors estàndard. Anotar el resultat 

com a ppm de clor lliure 
4. Afegir 1 pastilla DPD3. Tapar i barrejar 
5. Comparar el color obtingut amb els colors estàndard. Anotar el resultat 

com a ppm de clor total 
 
Anàlisis de ph 
1. Esbandir i omplir la cubeta corresponent al pH del comparador fins la 

marca amb l’aigua a analitzar 
2. Afegir una pastilla Phenol Red. Tapar i barrejar 
3. Comparar el color obtingut amb els colors estàndard. Anotar el resultat 

com a unitats de pH. 
 
Conservació i caducitat 
 
Mantenir el kit i els seus reactius en lloc fresc i sec, allunyat de 
temperatures extremes. 
 
Utilitzar els reactius abans de la data de caducitat marcada en el blister. 
 
Els reactius DPD són de color blanc, no usar-los si presenten una coloració 
diferent. 


